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DYREKTYWA RADY
z dnia 20 czerwca 1990 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do
wag nieautomatycznych

(90/384/EWG)

RADA WSPOLNOT EUROPEJSKICH,

uwzgledniajgc  Traktat ustanawiajgcy Europejska Wspdlnote
Gospodarczg, w szczegdlnosci jego art. 100a,

uwzgledniajac wniosek Komisji ('),

uwzgledniajgc opini¢ Parlamentu Europejskiego (%),

uwzgledniajac opini¢ Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego (),

a takze majac na uwadze, co nastgpuje:

Pafistwa Czlonkowskie odpowiadaja za ochrong spoleczenstwa
przed niewlasciwymi wynikami operacji wazenia przy uzyciu
wag nieautomatycznych, uzywanych do pewnych kategorii za-
stosowan;

w kazdym Panstwie Czlonkowskim przepisy bezwzglednie wia-
zace wprowadzajg w szczegdlnosci niezbedne wymagania eks-
ploatacyjne dla wag nieautomatycznych przez okreslenie wy-
mogéw metrologicznych i technicznych, facznie z procedurami
kontrolnymi, przed i po ich uruchomieniu; te przepisy bez-
wzglednie wigzace niekoniecznie prowadza do réznych pozio-
moéw ochrony wsréd Panstw Czlonkowskich lecz poprzez ich
zréznicowanie utrudniajg wymiane handlowa we Wspdlnocie;

(") Dz.U. C 55 z 4.3.1989, str. 6 oraz
Dz.U. C 297 z 25.11.1989, str. 13.

() Dz.U.C 158 z 26.6.1989, str. 221 oraz
Dz.U. C 149 z 18.6.1990.

() Dz.U. C 194 z 31.7.1989, str. 1.

przepisy krajowe zapewniajace takg ochrong, musza by¢ zhar-
monizowane w celu zagwarantowania swobodnego przeplywu
wag nieautomatycznych przy zapewnieniu uzasadnionego po-
ziomu bezpieczenstwa we Wspélnocie;

obecna legislacja wspdlnotowa ustanawia jednakze, bez wzgle-
du na jedng z podstawowych regul wspdlnotowych, tj. swo-
bodny przeplyw towar6éw, bariery w przeplywie wewnatrz-
wspolnotowym, wynikajace z roznic w ustawodawstwach kra-
jowych dotyczacych wykorzystania produktéw; musza one
zosta¢ akceptowane, jako ze te przepisy ustawodawstw krajo-
wych s3 uznane za niezbedne, by zapewnié, ze dane produkty
spelniaja zasadnicze wymogi; harmonizacja ustawodawstw w
rozwazanym przypadku musi by¢ zatem ograniczona do tych
przepiséw, ktére wymagane sa w celu zapewnienia, ze wagi
nieautomatyczne spelniajg zasadnicze wymogi metrologiczne i
wymagania ecksploatacyjne; poniewaz sg one zasadnicze, wy-
magania te muszg zastapi¢ odpowiadajace przepisy krajowe;

z tego wzgledu, niniejsza dyrektywa zawiera wylacznie wymogi
obligatoryjne i zasadnicze; dla ulatwienia dowodu zgodnosci z
zasadniczymi wymogami niezbedne jest posiadanie zharmoni-
zowanych norm na poziomie europejskim, w szczeg6lnosci w
odniesieniu do cech metrologicznych, projektowych i konstruk-
cyjnych, tak by wagi spelniajace te zharmonizowane normy
mogly by¢ uznane za spelniajace zasadnicze wymogi; normy
te, zharmonizowane na poziomie europejskim, s3 opracowy-
wane przez prywatne organizacje i musza pozostaé tekstami
nieobligatoryjnymi; w tym celu Europejski Komitet Normaliza-
cyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotech-
niki (CENELEC) sg uwazane za wlasciwe organy dla przyjecia
norm zharmonizowanych, zgodnie z ogdélnymi wytycznymi o
wspolpracy miedzy Komisjag a tymi dwoma organizacjami,
podpisanymi dnia 13 listopada 1984 r; w rozumieniu niniej-
szej dyrektywy, norma zharmonizowana jest specyfikacja tech-
niczng (norma europejska lub dokument zharmonizowany),
przyjeta przez jedng lub obie te organizacje, na mocy mandatu
Komisji zgodnie z dyrektywa Rady 83/189/EWG z dnia 28
marca 1983 r. ustanawiajaca procedure udzielania informacji w
zakresie norm i przepiséw technicznych (*), zmieniona dyrekty-
wa 88/182[EWG (°), a takze wyzej wymienionych ogdlnych
wytycznych;

() Dz.U.L 109 z 26.4.1983, str. 8.
() Dz.U.L 81 z 26.3.1988, str. 75.



13/t. 10

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 139

konieczna jest ocena zgodnosci z odpowiednimi przepisami
metrologicznymi i technicznymi dla zapewnienia skutecznej
ochrony uzytkownikéw i stron trzecich; istniejace procedury
oceny zgodno$ci réznig si¢ w Panstwach Czlonkowskich; dla
uniknigcia kilkukrotnych ocen zgodnosci, ktére s w efekcie
bariera dla swobodnego przeplywu przyrzadéw wagowych,
nalezy dokonaé ustalen w zakresie wzajemnego uznania pro-
cedur oceny zgodnosci przez Pafistwa Czlonkowskie; dla ulat-
wienia wzajemnego uznawania procedur oceny zgodnosci po-
winny zosta¢ ustalone zharmonizowane procedury wspélnoto-
we, lacznie ze zharmonizowanymi kryteriami wyznaczania
organéw odpowiedzialnych za wykonywanie zadan odnoszg-
cych si¢ do procedur oceny zgodnosci;

dlatego tez jest sprawa zasadnicza zapewnienie, by takie wy-
znaczone organy zapewnialy wysoki poziom jakosci w calej
Wspdlnocie;

umieszczanie na wagach nieautomatycznych znaku zgodnosci
WE lub naklejki z litera ,M” wskazuje, Ze istnieje domniema-
nie, Ze spelnia ona przepisy niniejszej dyrektywy i dlatego nie
ma potrzeby powtarzania oceny zgodnosci juz przeprowadzo-
nej;

srodki majace na celu stopniowe ustanawianie rynku wew-
netrznego muszg by¢ przyjete do dnia 31 grudnia 1992 r;
rynek wewnetrzny sklada si¢ z obszaru bez granic wewnetrz-
nych, wewnatrz ktdrego gwarantowany jest swobodny prze-
plyw towar6éw, oséb, ustug i kapitatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZA DYREKTYWE:

ROZDZIAL 1

Zakres, wprowadzanie do obrotu, swobodny przeplyw

Artykut 1

1. Waga jest zdefiniowana jako przyrzad pomiarowy stuzacy
do ustalania masy ciala przez wykorzystanie dzialania na to
cialo sily grawitacji. Waga moze takze stluzy¢ do ustalania
innych zwigzanych z masg wielkosci, ilo$ci, parametréw albo
whasciwosci.

Waga nieautomatyczna jest zdefiniowana jako urzgdzenie wa-
zace wymagajace interwencji operatora podczas wazenia.

Niniejsza dyrektywe stosuje si¢ do wszystkich wag nieautoma-
tycznych zwanych dalej ,wagami”.

2. W niniejszej dyrektywie dokonano rozréznienia dwoch
kategorii wykorzystania wag:

a) 1. okreslanie masy dla transakcji handlowych;

2. okreslanie masy dla obliczenia oplaty targowej, cla, pod-
atku, premii, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub
podobnych typéw opfat;

3. okreslanie masy w celu zastosowania przepisow ustawo-
wych lub wykonawczych; ekspertyzy wydawane w poste-
powaniach sadowych;

4. okreslanie masy w praktyce medycznej do wazenia pa-
¢jentéw w celach monitorowania, diagnozowania i lecze-
nia;

5. okreslanie masy dla sporzadzania lekarstw na recepte w
aptece i okreslenia masy w analizach wykonywanych w
laboratoriach medycznych i farmaceutycznych,

6. okreslanie ceny na podstawie masy do celéw sprzedazy
bezposredniej w obrocie publicznym oraz przy paczko-
waniu;

b) jakichkolwiek zastosowan réznych od wymienionych w pkt
2 lit. a) niniejszego artykuhu.

Artykut 2

1. Panstwa Czlonkowskie podejmuja wszelkie kroki w celu
zapewnienia, ze wagi nie moga by¢ wprowadzone do obrotu,
chyba ze spelniaja wymogi niniejszej dyrektywy odnoszace si¢
do nich.

2. Panstwa Czlonkowskie podejmujg wszelkie kroki w celu
zapewnienia, ze wagi nie moga by¢ wprowadzone do uzytku
do zastosowan okreslonych w art. 1 ust. 2 lit. a), chyba ze
spelniaja wymogi niniejszej dyrektywy odnoszace si¢ do nich.

Artykut 3

Wagi uzywane do zastosowan wymienionych w art. 1 ust. 2
lit. a) musza spelnia¢ zasadnicze wymogi wymienione w za-
faczniku 1.

W przypadkach, gdy waga zawiera lub jest podiaczona do
urzadzen, ktdre nie sa wykorzystywane do zastosowan wymie-
nionych w art. 1 ust. 2 lit. a), takie urzadzenia nie podlegaja
tym zasadniczym wymogom.

Artykut 4

1. Panstwa Czlonkowskie nie utrudniajg wprowadzania do
obrotu wag spelniajacych wymogi niniejszej dyrektywy odno-
szgce si¢ do nich.
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2. Panstwa Czlonkowskie nie utrudniajg wprowadzania do
uzytkowania do zastosowan okreslonych w art. 1 ust. 2 lit. a)
wag, spelniajacych wymogi niniejszej dyrektywy odnoszace sig
do nich.

Artykut 5

1. Panstwa Czlonkowskie domniemajg zgodno$¢ z zasadni-
czymi wymogami okre$lonymi w art. 3 w odniesieniu do wag,
zgodnych z odpowiadajacymi normami krajowymi wprowadza-
jacymi normy zharmonizowane, ktore spelniaja zasadnicze
wymogi okreslone w art. 3.

2. Komisja dokonuje publikacji referencji norm zharmoni-
zowanych okreslonych w ust. 1 w Dzienniku Urzedowym Wspél-
not Europejskich.

Panistwa Czlonkowskie dokonuja publikacji referencji norm
krajowych okreslonych w ust. 1.

Artykut 6

W przypadku gdy Panstwa Czlonkowskie lub Komisja uznaja,
ze zharmonizowane normy okreslone w art. 5 ust. 1 nie
spelniaja catkowicie zasadniczych wymogéw okreslonych w
art. 3, Komisja lub zainteresowane Panstwo Czlonkowskie
przekazuja sprawe do Stalego Komitetu powolanego na pod-
stawie dyrektywy 83/189/EWG, zwanego dalej ,Komitetem”,
podajac swoje uzasadnienie. Komitet wydaje opini¢ bezzwlocz-
nie.

W $wietle opinii Komitetu Komisja zawiadamia Paristwa Czlon-
kowskie, czy jest konieczne wycofanie tych norm z publikacji
okre$lonych w art. 5 ust. 2.

Artykut 7

1. W przypadku gdy Panstwo Czlonkowskie uznaje, Ze wagi
noszace znak zgodnosci WE, okreslony w pkt 2, 3 i 4
zalgcznika I, nie spelniaja wymogéw niniejszej dyrektywy
pomimo prawidlowego ich zainstalowania i uzytkowania do
celow, do ktorych sa przeznaczone, podejmuje ono wiasciwe
srodki w celu wycofania takich wag z rynku albo zakazania,
albo ograniczenia ich wprowadzania do uzytku i/lub wprowa-
dzania do obrotu.

Zainteresowane Panstwo Czlonkowskie niezwlocznie powiada-
mia Komisje o wszelkich podjetych $rodkach, podajac uzasad-
nienie swojej decyzji, w szczegdlnosci wskazujac, czy niezgod-
nos¢ jest spowodowana:

a) niespelnieniem  zasadniczych wymogéw okreslonych w
art. 3, jezeli wagi nie sg zgodne z normami okreslonymi
w art. 5 ust. 1;

b) niewlasciwym stosowaniem norm okreSlonych w art. 5
ust. 1;

¢) niedoskonato$ciami norm okre$lonych w art. 5 ust. 1.

2. Komisja skonsultuje si¢ z zainteresowanymi stronami w
mozliwie najkrétszym czasie.

Po takiej konsultacji Komisja niezwlocznie zawiadamia o jej
wynikach Panstwo Czlonkowskie, ktére podjeto dzialania. Jesli
zostanie stwierdzone, ze podjete Srodki sa uzasadnione nie-
zwlocznie zawiadamia ona inne Panistwa Czlonkowskie.

Jezeli decyzja jest spowodowana niedoskonalosciami norm,
Komisja, po konsultagji z zainteresowanymi stronami, przed-
klada sprawe Komitetowi w terminie do dwdch miesigcy, o ile
Pafistwo Czlonkowskie, ktére podjelo te Srodki, zamierza je
utrzymac, oraz rozpoczyna nastepnie procedury okreslone w
art. 6.

3. W przypadku gdy waga niespelniajaca wymogéw posiada
znak zgodnosci WE, wlasciwe Panistwo Czlonkowskie podej-
muje wlasciwe dzialanie przeciwko temu, kto umiescit taki
znak oraz powiadamia o tym Komisj¢ i inne Panstwa Czlon-
kowskie.

4. Komisja zapewnia, by Pafistwa Czlonkowskie byly infor-
mowane o postepach i wyniku tej procedury.

ROZDZIAL 1I

Ocena zgodnosci

Artykut 8

1. Zgodnos¢ wag z zasadniczymi wymogami wymienionymi
w zalaczniku 1 moze zostal potwierdzona przez jedng z
nastepujacych procedur, wybrana przez skladajacego wniosek:

a) badanie WE typu, jak okreslono w zalgczniku IT pkt 1, po
ktérym nastepuje deklaracja WE o zgodnosci typu (gwaran-
¢ja jakosci produkgji), jak okreslono w zalaczniku II w pkt
2, lub legalizacja WE, jak okreslono w zalaczniku II w pkt
3.

Jednakze badanie WE typu nie jest obowigzkowe dla wag, w
ktérych nie sg stosowane zespoly elektroniczne i w ktérych,
w zespole pomiaru obciazenia, nie jest stosowana sprezyna
do zréwnowazenia obcigzenia;

b) legalizacja jednostkowa WE, jak okreslono w zalaczniku II
w pkt 4.

2. Dokumenty i korespondencja odnoszace si¢ do procedur
okreslonych w ust. 1 sporzadzane s3 w oficjalnym jezyku tego
Pafistwa Czlonkowskiego, w ktérym wspomniane procedury
majg zostaC wykonane lub w jezyku zaakceptowanym przez
wlasciwy organ.

3. W przypadku gdy wagi podlegaja innym dyrektywom
Wspdlnoty, dotyczacym innych aspektéw, znak WE okreslony
w art. 10 wskazuje w takich przypadkach, iz wagi spelniaja
réwniez wymagania innych dyrektyw.
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Artykut 9

1. Panstwa Czlonkowskie powiadamiaja inne Panstwa
Czlonkowskie i Komisje o organach powolanych do wykony-
wania zadan odnoszacych si¢ do procedur okreslonych w
art. 8, o zadaniach szczegdlnych, do ktorych kazdy organ
zostal wyznaczony oraz o kodach identyfikacyjnych wyznaczo-
nych organéw.

Komisja dokonuje publikacji wykazu wyznaczonych organéw
wraz z zadaniami, do ktérych zostaly wyznaczone w Dzienniku
Urzgdowym Wspdlnot Europejskich oraz zapewnia biezaca aktuali-
zacje tego wykazu.

2. Panstwa Czlonkowskie stosuja minimalne kryteria wymie-
nione w zalagczniku V przy wyznaczaniu organdéw. Przyjmuje
si¢, Ze organy spelniajgce kryteria ustalone przez odpowiednie
normy zharmonizowane spelniajg kryteria wymienione w za-
faczniku V.

3. Panstwo Czlonkowskie, ktére wyznaczylo organ odwoluje
nominacje, jezeli organ przestal spelniaé kryteria okre$lone w
ust. 2. Niezwlocznie powiadamia o tym inne Pafstwa Czlon-
kowskie i Komisje oraz wycofuje notyfikacje.

ROZDZIAL 1II

Znaki zgodno$ci WE i napisy

Artykut 10

1. Europejski znak zgodnosci WE i wymagane dane uzupel-
niajgce, jak okre$lono w zalgczniku IV pkt 1, umieszczane sa
w widoczny, latwy do odczytania i nieusuwalny sposéb na
wagach, dla ktérych ustalono zgodno$¢ WE.

2. Napisy okre$lone w zalgczniku IV pkt 2 umieszczane sg
na wszystkich pozostalych wagach w widoczny, latwy do
odczytania i nieusuwalny sposob.

3. Umieszczanie na wagach znakéw, ktére moglyby by¢
fatwo pomylone ze znakami zgodno$ci WE, jest zabronione.

Artykut 11

W przypadku gdy zostaje stwierdzone, ze znak zgodnosci WE
zostal mylnie umieszczony na wagach:

— niezgodnych z normami okre§lonymi w art. 5 ust. 1, gdy
producent postanowil wytwarza¢ wagi zgodne z tymi nor-
mami,

— niezgodnych z zatwierdzonym typem,

— zgodnych z zatwierdzonym typem, ktéry nie spelnia za-
sadniczych wymog6w majacych zastosowanie do niego,

— w odniesieniu do ktérych producent nie spelnil swoich
zobowigzan pod wzgledem deklaracji zgodnosci typu WE
(gwarancji jakosci produkcji),

wlaSciwy powiadomiony organ, gdzie to konieczne, wycofuje
zatwierdzenie typu WE iflub zatwierdzenie systemu jakosci.
Wycofanie zatwierdzenia typu WE w efekcie powoduje zakaz
zglaszania do legalizacji WE i deklaracji zgodnosci typu WE
(gwarancji jakosci produkcji).

Artykut 12

W przypadku gdy waga, uzywana do jednego z zastosowan,
okreslonych w art. 1 ust. 2 lit. a), zawiera lub jest podlaczona
do urzadzen, ktére nie zostaly poddane ocenie zgodnosci
okreslonej w art. 8, kazde z tych urzadzen posiada symbol,
ograniczajacy ich stosowanie, jak szczegdtowo okreslono w
zalgczniku IV pkt 3. Symbol ten umieszczany jest na urzadze-
niu w sposéb widoczny i nieusuwalny.

ROZDZIAL IV

Przepisy koficowe

Artykut 13

Panstwa Czlonkowskie podejmujg wszelkie kroki dla zapewnie-
nia, ze wagi z naniesionym znakiem zgodno$ci WE, potwier-
dzajagcym zgodno$¢ z wymogami niniejszej dyrektywy, zacho-
wujg zgodno$¢ z tymi wymogami.

Artykul 14

Kazda decyzja, podjeta na mocy niniejszej dyrektywy i skutku-
jaca ograniczeniami w zakresie oddawania wagi do uzytku,
zawiera ustalenie dokladnych podstaw, na ktérych jest oparta.
Decyzja taka jest niezwlocznie oglaszana zainteresowanej stro-
nie, ktéra zostaje jednoczesnie poinformowana o dostepnych
dla niej $rodkach sadowych na mocy prawa obowiazujacego w
danym Panstwie Czlonkowskim oraz o terminach, ktérym
podlegaja takie $rodki.

Artykut 15

1. Panstwa Czlonkowskie, do dnia 1 lipca 1992 r., wprowa-
dza i dokonajg publikacji przepisow ustawowych, wykona-
wezych i administracyjnych, niezbednych do wykonania niniej-
szej dyrektywy. Niezwlocznie powiadomig o tym Komisje.

2. Panstwa Czlonkowskie stosuja te przepisy od dnia 1
stycznia 1993 r.
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3. Jednakze, w drodze odstgpstwa od ust. 2, Pafistwa Czlon-
kowskie zezwola w ciagu 10 lat od dnia, od ktorego stosuja
przepisy okreslone w ust. 1, na wprowadzanie do obrotu i/lub
oddanie do uzytku wag, ktére zgodne sa z przepisami obowig-
zujagcymi przed tym dniem.

4. Panstwa Czlonkowskie przekazuja Komisji teksty podsta-
wowych przepiséw prawa krajowego, ktére przyjmuja w dzie-
dzinie objetej niniejsza dyrektywa.

5. Dyrektywa 73/360/EWG traci moc z dniem 1 stycznia
1993 r, z wyjatkiem ust. 3.

Artykut 16

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Panstw Czlonkowskich.
Sporzadzono w Luksemburgu, dnia 20 czerwca 1990 r.
W imieniu Rady

D. J. OMALLEY

Przewodniczgcy
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Zasadnicze wymogi, ktore musza spelnia¢ wagi okreslone w art. 1 ust. 2 lit. a), zostaly przedstawione ponizej. Uzyta

ZALACZNIK 1

terminologia jest zgodna z terminologia Migdzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej.

Uwagi wstepne

W przypadku gdy waga zawiera lub jest podlaczona do wigcej niz jednego urzadzenia wskazujacego albo drukujacego i
stosowana jest do celow wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a), urzadzenia te, ktére powtarzaja wyniki operacji wazenia i
nie moga mie¢ wplywu na prawidlowe dzialanie wagi nie podlegaja zasadniczym wymogom, jezeli wyniki wazenia sa
drukowane lub zapisywane prawidlowo i nieusuwalnie przez czg¢$¢ wagi spelniajaca zasadnicze wymogi i wyniki te sa
dostepne dla obu stron, ktérych dotyczy pomiar. Jednakze, w przypadku wag, uzywanych w sprzedazy bezposredniej w

obrocie publicznym, urzadzenia wskazujgce i drukujgce dla sprzedawcy i klienta musza spelniaé zasadnicze wymogi.

1. Jednostki masy

Stosowane jednostki masy sg jednostkami legalnymi w rozumieniu dyrektywy 80/181/EWG (!), ostatnio zmie-

WYMOGI METROLOGICZNE

nionej dyrektywa 85/1/EWG (),

Z zastrzezeniem zgodnosci z tym warunkiem, dopuszczalne sg nastgpujace jednostki:

— jednostki SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona,

— jednostki brytyjskie: funt, uncja (uncja handlowa), uncja aptekarska,

— inne jednostki nie bedace jednostkami SI: karat metryczny, do wazenia kamieni szlachetnych.

Dla wag, w ktdrych zastosowano wyzej wymienione brytyjskie jednostki masy, wyszczegdlnione ponizej

zasadnicze wymogi przeliczane sg na te jednostki brytyjskie przy wykorzystaniu prostej interpolagji.

2. Klasy dokladnosci

2.1.  Szczegdlowo okreSlono nastepujace klasy dokladnosci:

[ specjalna

I wysoka
Il $rednia

I zwykla.

Specyfikacje tych klas przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 1

Klasy dokladnosci

Obcigzenie minimal- Liczba dzialek legalizacyjnych
ne _ Max
Klasa Warto$¢ dziatki legalizacyjnej (e) (Min) ¢
PR (o warto$¢ maksymal-

warto§¢ minimalna | warto$¢ minimalna na

I 0,001 g <e 100 e 50 000 —
Il 0,001 g <e<0,005¢g 20 e 100 100 000
01 g=<e 50 e 5000 100 000
11 01 g=<ec<2g 20 e 100 10 000
5 gse 20 e 500 10 000
I 5 gse 10 e 100 1000

Obcigzenie minimalne jest zmniejszone do 5 e dla wag klasy II i III stosowanych do okreslania oplat

przesytowych.

() Dz.U.L 39z 15.12.1980, str. 39.

() Dz.U.L 2z 3.1.1985, str. 11.
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2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

3.1.

3.2

3.3.

Dziatki skali

Dziatka elementarna d) i dzialka legalizacyjna e) maja postac:

1 x 10k, 2 x 10k lub 5 x 10k jednostek masy,

gdzie k jest dowolng liczba catkowitg albo zerem.

Dla wszystkich wag innych niz posiadajace pomocnicze urzadzenia wskazujace:

d=e

Dla wag z pomocniczymi urzadzeniami wskazujacymi stosuje si¢ nastgpujace wymagania:
e=1x10k g

d<e<10d

z wyjatkiem wag klasy 1 z d < 10 — 4 g, dla kt6rych e = 10 - 3 g.

Klasyfikacja
Wagi o jednym zakresie wazenia

Wagi wyposazone w pomocnicze urzadzenia wskazujace naleza do klasy I lub II. Dla tych wag dolna granice
obcigzenia minimalnego dla tych dwodch klas uzyskuje si¢ z tabeli 1, przez zastgpienie w kolumnie 3 dziatki
legalizacyjnej (e) dzialka elementarng (d).

Jezeli d < 10 — 4 g, obcigzenie maksymalne wag klasy I moze by¢ mniejsze niz 50 000 e.
Wagi o wielu zakresach wazenia

Dopuszczalnych jest wiele zakresow wazenia, pod warunkiem, iz s3 one wyraznie wskazane na wadze. Kazdy
zakres wazenia jest klasyfikowany zgodnie z 3.1. Jezeli zakresy wazenia naleza do réznych klas dokladnosci,
wagi powinny spelnia¢ najostrzejsze wymogi dotyczace tych klas dokladno$ci, do ktérych naleza zakresy
wazenia.

Wagi wielodziatkowe

. Wagi o jednym zakresie wazenia moga mie kilka podzakreséw (wagi wielodziatkowe).

Wagi wielodziatkowe nie sa wyposazone w pomocnicze urzadzenie wskazujace.

. Kazdy podzakres wazenia i wagi wiclodziatkowej jest okreslony przez:

— jego dziatke legalizacyjna ei ei + 1)>ei
— jego obciazenie maksymalne Maxi Maxr = Max
— jego obcigzenie minimalne Mini Mini = Max(i - 1)

i Minl = Min

gdzie:

i =1,2.r

i = numer podzakresu
r = liczba podzakreséw.

Wszystkie obciazenia sa obciazeniami netto, niezaleznie od wartosci uzytej tary.

. Podzakresy wazenia s klasyfikowane zgodnie z tabelg 2. Wszystkie podzakresy wazenia powinny naleze¢ do tej

samej klasy dokladnosci; klasa ta stanowi klase dokladnosci wagi.
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TABELA 2
Wagi wielodziatkowe
i =1 2.1

[
1l

numer podzakresu,

—-
1l

liczba podzakreséw

Obcigzenie minimal-
ne Liczba dzialek legalizacyjnych
(Min)
Klasa Wartos¢ dziatki legalizacyjnej (e)
Warto§¢ minimal- Warto$¢ maksy-
Warto$¢ minimalna na () malna
Max; Max;
n—=-—— n=-—-
Ci+1) €
I 0,001 g < ¢ 100 e, 50 000 —
II 0,001 g < e< 0,05 ¢ 20 e 5000 100 000
01 g=<e 50 ¢ 5000 100 000
11 01 g=<e 20 e, 500 10 000
I 5 g<e 10 ¢, 50 1000

(') Dlai = r stosuje si¢ odpowiednia kolumne tabeli 1, gdzie e jest zastapione przez er.

4. Dokladno$¢
4.1. Przy wprowadzeniu procedur ustanowionych w art. 8, blad wskazaf nie moze przekracza¢ bledu granicznego
dopuszczalnego wskazan, podanego w tabeli 3. W przypadku wskazan cyfrowych blad wskazania skorygowany
jest o blad zaokraglenia.
Bledy graniczne dopuszczalne odnosza si¢ do wartoici netto i tary dla wszystkich mozliwych obciazen, z
wylaczeniem ustawionych wstepnie wartosci tary.
TABELA 3
Maksymalne bledy dopuszczalne
Obcigzenie
Maksymalny blad dopuszczalny
Klasa 1 Klasa II Klasa 111 Klasa IIII
0 <sms< 50000e 0 sms< 5000e 0 <sms< 500e 0 sms< 50e £ 05e
50 000 e < m <200000e 5000 e<m =< 20000e 500e<m < 2000e 50e <m < 200e +10e
200000 e < m 20000 e<m <100000e | 2000 e<m <10000e 200e <m <1000e t15e
4.2.  Maksymalne bledy dopuszczalne w czasie eksploatacji s3 dwukrotnie wigksze niz maksymalne bledy dopusz-
czalne podane w ppkt 4.1.
5. Wyniki wazenia przyrzadu s3 powtarzalne i mozliwe do odtworzenia przy uzyciu innych urzadzen wskazujacych
oraz przy stosowaniu innych metod réwnowazenia.
Wyniki wazenia sa wystarczajaco niewrazliwe na zmiany polozenia obcigZenia na no$ni fadunkowej.
6. Waga musi reagowa¢ na mate zmiany obciazenia.
7. Wielkosci wplywajace i czas
7.1. Wagi klasy II, Il i IIll, ktére moga by¢ uzywane w polozeniu nachylonym, sa wystarczajaco niewrazliwe na taki

stopien nachylenia, jaki moze wystapi¢ w normalnych warunkach ustawienia.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Wagi spelniaja wymogi metrologiczne w zakresie temperatur podanych przez producenta. Warto$¢ tego zakresu
jest co najmniej réwna:

5 °C dla wagi klasy I,
15 °C dla wagi klasy I,
30 °C dla wagi klasy III lub IIIL

Jezeli producent nie podal zakresu temperatur, przyjmuje si¢ zakres od —10 °C do + 40 °C.

Wagi zasilane pradem z sieci, spelniaja wymogi metrologiczne w zakresie wahan zasilania w normalnych
granicach.

Wagi zasilane bateriami wskazuja, w kazdym przypadku, gdy napiecie spada ponizej wymaganej wartosci
minimalnej i w takich warunkach albo nadal dzialaja prawidlowo albo wylaczaja si¢ automatycznie.

Wagi elektroniczne, z wyjatkiem wag klasy 11 II, jezeli e wynosi mniej niz 1 g, spelniaja wymogi metrologiczne
w warunkach duzej wilgotnoci wzglednej przy gérnej granicy ich zakresu temperatur.

Dlugotrwale obcigzenie wagi klasy II, III lub IIII posiada pomijalny wplyw na wskazania przy obciazeniu lub na
wskazania zera natychmiast po usunigciu obcigzenia.

W innych warunkach, wagi powinny albo nadal pracowaé prawidtowo, albo wylaczaé si¢ automatycznie.

KONSTRUKCJA I WYKONANIE

Wymogi ogélne

Konstrukcja i wykonanie wag jest takie, by wagi zachowaly swoje wlasciwo$ci metrologiczne, gdy sa prawidtowo
uzywane i zainstalowane oraz, gdy sa uzywane w warunkach otoczenia, dla ktérych zostaly przeznaczone.
Warto$¢ masy musi by¢ wskazywana.

Wskazania wag elektronicznych, gdy wagi podlegaja zakldceniom, nie moga by¢ obarczone znaczacymi
odchyleniami albo musza te odchylenia automatycznie wykrywac i wykazywac.

Przy automatycznym wykrywaniu znacznego bledu, wagi elektroniczne podajg sygnat ostrzegawczy optyczny lub
akustyczny, trwajacy tak dlugo dopoki uzytkownik nie podejmie dzialai korekcyjnych albo blad nie zaniknie.

Wymogi ppkt 8.1 i 8.2 powinny zosta¢ spelnione w sposéb trwaly w okresie czasu, ktdry jest normalnie
przyjety dla danego zastosowania takich wag.

Elektroniczne urzadzenia cyfrowe musza zawsze zapewniaé kontrole poprawnego wykonywania pomiaru,
mozliwosci wskazywania oraz zapamigtywania i przekazywania wszystkich danych.

Przy automatycznym wykrywaniu znacznego bledu trwalosci, wagi elektroniczne podaja sygnal ostrzegawczy
optyczny lub akustyczny, trwajacy tak diugo, dopdki uzytkownik nie podejmie dzialan korekcyjnych albo biad
nie zaniknie.

Gdy do wagi elektronicznej jest podtaczone urzadzenie peryferyjne poprzez whasciwy interfejs, nie moze mieé to
negatywnego wplywu na wlasciwosci metrologiczne wagi.

Wagi nie mogag mie¢ zadnych wlasciwosci, mogacych ufatwi¢ ich nieuczciwe stosowanie, przez co mozliwosci
niezamierzonego niewlasciwego uzycia powinny by¢ minimalne. Czgsci sktadowe, ktore nie moga by¢ demonto-
wane lub regulowane przez uzytkownika, musza zostaé zabezpieczone przed takim dziataniem.

Wagi sa tak skonstruowane, aby umozliwialy latwe wykonanie przepisowych kontroli, przewidzianych w
niniejszej dyrektywie.

Wskazywanie wynikéw wazenia i innych warto$ci masy

Wskazywanie wynikow wazenia i innych wartosci masy musi by¢ dokladne, niedwuznaczne i niemylace, a
urzadzenie wskazujgce powinno umozliwia¢ latwy odczyt wskazan w normalnych warunkach uzytkowania.

Nazwy i symbole jednostek miary okreslonych w pkt 1 niniejszego zalacznika, s3 zgodne z przepisami
dyrektywy 80/181/EWG ('), z dodaniem symbolu dla karata metrycznego, ktérym jest symbol ,ct”.

() Dz.U.L 33z 15.2.1980, str. 39.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nie mogg by¢ mozliwe wskazania powyzej obcigzenia maksymalnego (Max), powickszonego o 9e.

Pomocnicze urzgdzenie wskazujace jest dopuszczalne tylko na prawo od znaku dziesigtnego. Urzadzenie
wskazujace z wigksza rozdzielczoscig moze by¢ uzywane tylko chwilowo i podczas jego dziatania powinno by¢
zakazane drukowanie.

Dodatkowe wskazania mogg by¢ ukazywane pod warunkiem, ze nie mogg by¢ one omylkowo wrzigte za
wskazania podstawowe.

Drukowanie wynikéw wazenia i innych wartosci

Drukowane wyniki musza by¢ poprawne, wlasciwie identyfikowane i niedwuznaczne. Wydruki powinny by¢
wyrazne, czytelne, nieusuwalne i trwale.

Poziomowanie

W stosownych przypadkach wagi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia poziomujace i wskaznik poziomu
wystarczajaco czuly, zeby umozliwi¢ prawidlowe ustawienie.

Zerowanie

Wagi moga by¢ wyposazone w urzadzenia zerujgce. Dzialanie tych urzadzen musi powodowal dokladne
zerowanie i nie moze by¢ przyczyna nieprawidtowych wynikéw pomiardw.

Urzadzenia do tarowania i zadajjce tare

Wagi moga mie¢ jedno lub wigcej urzadzen do tarowania i urzadzenie zadajace targ. Dzialanie urzadzen do
tarowania zapewnia dokladne zerowanie i prawidlowe wazenie netto. Dzialanie urzadzenia zadajacego tare
zapewnia poprawne wyznaczenie obliczonej wartoci netto.

Wagi w sprzedazy bezposSredniej w obrocie publicznym o obcigzeniu maksymalnym nie wigkszym niz
100 kg: wymogi dodatkowe

Wagi stosowane w sprzedazy bezposredniej w obrocie publicznym wskazuja wszystkie podstawowe informacje o
operacji wazenia, a w przypadku wag wskazujacych naleznosé, jasno pokazujg klientowi obliczona nalezno$¢ za
produkt nabywany.

Nalezno$¢ do zaplacenia, jezeli jest pokazywana, musi by¢ dokladna.

Wagi kalkulacyjne powinny pokazywaé podstawowe wskazania dostatecznie dtugo, zeby klient mégt je odczytad
prawidtowo.

Wagi kalkulacyjne, poza wazeniem poszczegdlnych artykutéw i obliczaniem naleznosci, moga wykonywal inne
funkcje tylko wtedy, jezeli wszystkie wskazania odnoszace si¢ do wszystkich transakcji sa drukowane jasno,
niedwuznacznie i odpowiednio rozmieszczone na paragonie lub etykiecie dla klienta.

Wagi nie powinny mie¢ zadnych wihasciwosci, ktére umozliwialyby bezposrednio lub posrednio wskazania,
ktérych interpretacja nie bylaby tatwa lub prosta.

Wagi zabezpieczaja klientow przed dokonywaniem nieprawidlowych transakcji sprzedazy, spowodowanych ztym
funkcjonowaniem wag.

Pomocnicze urzadzenia wskazujgce i urzadzenia wskazujace z wigksza rozdzielczoscig nie s3 dozwolone.
Urzadzenia dodatkowe sa dozwolone tylko wtedy, jesli nie mogg one prowadzi¢ do nieuczciwego stosowania.

Wagi podobne do uzywanych zwykle w sprzedazy bezposredniej w obrocie publicznym, ktére nie spelniaja
wymogoéw tego punktu, muszg mie¢ naniesione w poblizu urzadzenia wskazujgcego, nieusuwalne oznaczenie:
,Nie moze by¢ uzywana w sprzedazy bezposredniej w obrocie publicznym”.

Wagi etykietujace ceny

Wagi etykietujace ceny spelniaja wymogi dla wag kalkulacyjnych stosowanych w sprzedazy bezpo$redniej w
obrocie publicznym jesli dotyczg one tych wag. Drukowanie etykiety cenowej powinno by¢ niemozliwe ponizej
obcigzenia minimalnego.
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1.2

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ZALACZNIK 11

Badanie typu WE

Badanie typu WE jest procedura, podczas ktorej jednostka notyfikowana sprawdza i po$wiadcza, ze waga,
reprezentujaca kontrolowang produkgje, spetnia dotyczace jej wymogi niniejszej dyrektywy.

Zgloszenie do badania typu powinno by¢ wniesione do jednej jednostki notyfikowanej przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela ustanowionego we Wspdlnocie.

Whiosek powinien zawierac:

— nazwe i adres producenta oraz, jezeli wniosek wniesiony jest przez upowaznionego przedstawiciela,
dodatkowo jego nazwe i adres,

— pisemng deklaracj¢, ze nie wniesiono wniosku do zadnej innej jednostki notyfikowanej,

— dokumentacj¢ konstrukcyjng, okreslona w zataczniku III.

Skladajacy wniosek powinien przekazaé do dyspozycji jednostki notyfikowanej wage, reprezentujaca kontrolowa-
ng produkcje, nazywang dalej ,typem”.

Jednostka notyfikowana:

. bada dokumentacj¢ konstrukcyjna i potwierdza, ze typ zostal wyprodukowany zgodnie z t3 dokumentacja;
. uzgadnia ze zglaszajacym miejsce, gdzie wykonywane sa badania iflub testy;

. wykonuje lub dysponuje juz wykonanymi odpowiednimi badaniami iflub testami, aby sprawdzié, czy zastoso-

wane przez producenta rozwigzania spelniaja zasadnicze wymogi, gdy nie zostaly zastosowane normy, okreslone
w art. 5;

. wykonuje lub dysponuje juz wykonanymi odpowiednimi badaniami iflub testami, aby sprawdzi¢, czy wybrane

przez producenta do stosowania odpowiednie normy zostaly zastosowane skutecznie, zapewniajac przez to
zgodno$¢ z zasadniczymi wymogami.

W przypadku gdy typ spelnia przepisy niniejszej dyrektywy, jednostka notyfikowana wydaje skladajacemu
wniosek $wiadectwo zatwierdzenia typu WE. Swiadectwo zawiera wnioski z badania, warunki (jezeli istnieja)
jego waznosci, dane niezbedne do identyfikacji zatwierdzonej wagi i, jesli ma to zastosowanie, opis jej dzialania.

Wszystkie odpowiednie elementy techniczne takie, jak rysunki i schematy powinny zostal zalaczone do
$wiadectwa zatwierdzenia typu WE.

Swiadectwo posiada okres waznoéci 10 lat od daty jego wydania, ktéry moze by¢ przediuzany na nastgpne
okresy po 10 lat kazdy.

W przypadku zasadniczych zmian w konstrukcji wagi, np. w wyniku zastosowania nowej technologii, waznos¢
$wiadectwa moze by¢ ograniczona do dwoch lat i przedtuzona o trzy lata.

Kazda jednostka notyfikowana okresowo udostepnia wszystkim Pafistwom Czlonkowskim wykazy:
— otrzymanych wnioskéw o badanie typu WE,

— wydanych $wiadectw zatwierdzenia typu WE,

— odrzuconych wnioskéw o zatwierdzenie typu,

— uzupehiert i zmian odnoszacych si¢ do juz wydanych dokumentéw.

Kazda jednostka notyfikowana ponadto bezzwlocznie informuje wszystkie Pafistwa Czlonkowskie o uniewaznia-
nych $wiadectwach zatwierdzenia typu WE.

Kazde Panstwo Czlonkowskie udostepnia te informacje wszystkim wyznaczonym przez siebie organom.
Inne jednostki notyfikowane moga otrzymad kopie $wiadectw wraz z zalgcznikami do nich.

Skladajacy wniosek na biezaco informuje jednostke notyfikowana, ktora wydata $wiadectwo zatwierdzenia typu
WE o jakichkolwiek zmianach zatwierdzonego typu.
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2.1

2.2

2.3.

Zmiany zatwierdzonego typu musza uzyska¢ dodatkowo akceptacj¢ jednostki notyfikowanej, ktora wydata
$wiadectwo zatwierdzenia typu WE, gdy takie zmiany wplywaja na zgodno§¢ z zasadniczymi wymogami
niniejszej dyrektywy lub na okre$lone warunki uzytkowania wagi. Takie dodatkowe zatwierdzenie wydawane
jest w postaci dodatku do oryginalnego $wiadectwa zatwierdzenia typu WE.

Deklaracja zgodnoSci typu WE (gwarancja jakosci produkcji)

Deklaracja zgodnosci typu WE (gwarancja jakosci produkcji) stanowi procedure, dzigki ktérej producent,
spelniajacy zobowigzania podane w ppkt 2.2 deklaruje, Ze dane wagi sa zgodne z typem, jak opisano w
$wiadectwie zatwierdzenia typu WE i spelniaja dotyczace ich wymogi niniejszej dyrektywy.

Producent umieszcza na kazdej wadze znak WE, jak réwniez napisy przewidziane w zalaczniku IV.

Znakowi WE towarzyszy symbol identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, odpowiedzialnej za nadzér WE
okreslony w ppkt 2.4.

Producent dysponuje odpowiednio wprowadzonym systemem jakosci, szczegétowo okreslonym w ppkt 2.3 i
podlega nadzorowi WE, okreslonemu w ppkt 2.4.

System jakosci

. Producent sklada wniosek do jednostki notyfikowanej o zatwierdzenie systemu jakosci.

Whiosek powinien zawierac:
— zobowigzanie spelnienia zobowigzan, wynikajacych z zatwierdzonego systemu jakosci,

— zobowigzanie utrzymywania zatwierdzonego systemu jako$ci w stanie zapewniajacym jego ciagla odpowied-
nio§¢ i skutecznosc.

Producent udostgpnia jednostce notyfikowanej wszystkie istotne informacje, a zwlaszcza dokumentacje systemu
jakosci i dokumentacje konstrukcyjng wagi.

. System jako$ci zapewnia zgodno$¢ wag z typem opisanym w S$wiadectwie zatwierdzenia typu WE i z

dotyczgcymi ich wymogami niniejszej dyrektywy.

Wszystkie elementy, wymogi i przepisy, przyjete przez producenta, powinny by¢ udokumentowane w sposGb
systematyczny i uporzadkowany w postaci zapisanych regul, procedur i instrukcji. Ta dokumentacja systemu
jakoSci zapewnia prawidlowe zrozumienie programéw jakosci, plandw, podrecznikéw i zapisow.

Powinna ona zawiera¢ w szczeg6lnosci odpowiedni opis:

— celéw jakodci i struktury organizacyjnej, obowiazkéw i uprawnien kierownictwa w odniesieniu do jakosci

wyrobu,

— procesu wytwarzania, technik kontroli i zapewnienia jako$ci oraz systematycznych Srodkéw, ktore beda
wykorzystane,

— badan i testow, ktore beda wykonywane przed, w czasie i po wyprodukowaniu oraz czestotliwosci z jaka
bedg one przeprowadzane,

— $rodkéw majacych na celu sprawdzanie osiagnigcia wymaganej jako$ci produktu i skutecznosci dzialania
systemu jakoSci.

. Jednostka notyfikowana bada oraz ocenia system jakosci w celu ustalenia, czy spelnia on wymogi okreslone w

ppkt 2.3.2. Przyjmuje ona zgodno$¢ z tymi wymogami w odniesieniu do systemu jakosci, ktéry wprowadza
odpowiednia norm¢ zharmonizowana.

Powinna ona powiadomi¢ producenta o swojej decyzji i poinformowal o tym inne jednostki notyfikowane.
Powiadomienie producenta zawiera wnioski z badania, a w przypadku odmowy, uzasadnienie takiej decyzji.

. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zawiadamia jednostke notyfikowana, ktéra zatwierdzila system

jakosci, o kazdym uaktualnieniu systemu zapewnienia jakoSci wynikajacym ze zmian, wniesionych np. przez
nowe technologie lub nowe koncepgje jakosci.
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

. Jednostka notyfikowana, ktéra cofngla zatwierdzenie systemu jakosci, zawiadamia o tym inne jednostki notyfi-

kowane.

Nadzér WE

Celem nadzoru WE jest upewnienie si¢, ze producent nalezycie spelnia zobowiazania wynikajace z zatwierdzo-
nego systemu jakosci.

Producent umozliwia jednostce notyfikowanej dostgp w celach kontrolnych, do pomieszczen wytworczych,
kontrolnych, badawczych i magazynowych, oraz przekazuje jej wszelkie niezbedne informacje, w szczegdlnosci:

— dokumentagcj¢ systemu jakosci,
— dokumentacj¢ konstrukcyjna,

— zapisy, dotyczace jakoSci, np. sprawozdania z kontroli i badan oraz dane dotyczace kalibracji, informacje
dotyczace kwalifikacji personelu itp.

Jednostka notyfikowana okresowo przeprowadza kontrole w celu upewnienia si¢, Ze producent utrzymuje i
stosuje system jakoSci; przekazuje producentowi sprawozdanie z kontroli.

Jednostka notyfikowana moze dodatkowo sklada¢ niezaplanowane wizyty u producenta. Podczas takich wizyt
jednostka notyfikowana moze przeprowadzaé kontrole pelne lub czeSciowe. Przekazuje ona producentowi
sprawozdanie z takiej wizyty i, w miar¢ potrzeby, sprawozdanie z kontroli.

ednostka notyfikowana upewnia sig, ze producent utrzymuje i stosuje zatwierdzony system jakosci.

Legalizacja WE

Legalizacja WE jest procedurg w ramach ktorej jednostka notyfikowana sprawdza i zatwierdza, ze dane wagi sa
zgodne z typem opisanym w $wiadectwie zatwierdzenia typu WE i spelniaja dotyczace ich wymogi niniejszej
dyrektywy. Jednostka notyfikowana umieszcza na kazdej wadze znak WE.

Kazda waga zostaje sprawdzona i wykonywane sa wlasciwe badania, wymienione w odpowiednich normach,
okreslonych w art. 5 lub badania rownowazne tak, aby upewni¢ si¢ o jej zgodnosci z zasadniczymi wymogami
niniejszej dyrektywy.

Znakowi WE, okreslonemu w ppkt 3.1 towarzyszy symbol identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Dla wag niepodlegajacych zatwierdzeniu typu WE, dokumentacja konstrukcyjna, okreslona w zataczniku Il musi
by¢ dostepna dla jednostki notyfikowanej w razie, gdy jednostka ta tego zazada.

Legalizacja jednostkowa WE

Legalizacja jednostkowa WE jest procedura, w ramach ktérej jednostka notyfikowana sprawdza i zatwierdza, ze
waga, zwykle skonstruowana dla jakiego$ szczegdlnego zastosowania, spetnia dotyczace jej wymogi niniejszej
dyrektywy. Jednostka notyfikowana umieszcza na wadze znak WE.

Kazda waga zostaje sprawdzona i wykonywane sa wlasciwe badania, wymienione w odpowiednich normach,
okre$lonych w art. 5 lub badania réwnowazne tak, aby upewni¢ si¢ o jej zgodnosci z zasadniczymi wymogami
niniejszej dyrektywy.

Znakowi WE, okreslonemu w ppkt 4.1 towarzyszy symbol identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Dokumentacja konstrukcyjna wagi, okreslona w zalgczniku udostepniana jest jednostce notyfikowanej.

Przepisy wsp6lne

Deklaracja zgodnosci typu WE (gwarancja jako$ci produkgji), legalizacia WE oraz legalizacja jednostkowa WE
moga by¢ przeprowadzane w zakladzie producenta lub w dowolnym innym miejscu, jesli transport do miejsca
uzytkowania nie wymaga demontazu wagi, jezeli uruchomienie w miejscu uzytkowania nie wymaga zmontowa-
uwage warto§¢ sity grawitacji w miejscu eksploatowania wagi lub jesli wlasciwosci wagi sa niezalezne od zmiany
sity grawitacji. We wszystkich innych przypadkach wymienione wyzej procedury powinny by¢ wykonywane w
miejscu uzytkowania wagi.
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5.2, Jezeli wlaSciwosci wagi sa zalezne od zmiany sily grawitacji, procedury okreSlone w ppkt 5.1 moga by¢
wykonywane w dwodch etapach, gdzie drugi etap obejmuje wszystkie badania i testy, ktérych wynik jest zalezny
od sily grawitacji, a pierwszy etap — wszystkie inne badania i testy. Drugi etap przeprowadzany jest w miejscu
uzytkowania wagi. Jezeli Panstwo Czlonkowskie ustalifo strefy grawitacyjne na swoim terytorium, wyrazenie ,w
miejscu uzytkowania wagi” moze by¢ odczytane jako ,w strefie grawitacyjnej uzytkowania wagi”.

5.3.1. W przypadku gdy producent wystgpowal o wykonanie w dwoch etapach jednej z procedur wymienionych w
ppkt 5.1 i gdy te dwa etapy beda wykonywane przez rdzne strony, waga, ktéra przeszla pierwszy etap odnosnej
procedury, powinna posiada¢ symbol identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, bioracej udzial w tym etapie.

5.3.2. Strona, ktdéra wykonala pierwszy etap procedury, wydaje dla kazdej z wag $wiadectwo, zawierajace dane
niezbedne do zidentyfikowania wagi i wyszczegdlnienie badan i testow, ktore zostaly przeprowadzone.

Strona, ktéra przeprowadza drugi etap tej procedury, wykonuje te badania i testy, ktére nie zostaly wczesniej
przeprowadzone.

5.3.3. Producent, ktory wystepowatl o deklaracje zgodnosci typu WE (gwarancje jakoSci produkcji) w etapie pierwszym,
moze albo stosowal te¢ sama procedure co w etapie drugim albo zdecydowa¢ si¢ na kontynuowanie w etapie
drugim legalizacji WE.

5.3.4. Znak WE zostaje umieszczony na wadze, po zakoficzeniu drugiego etapu, wraz z symbolem identyfikacyjnym
jednostki notyfikowanej, bioracej udzial w drugim etapie.

ZALACZNIK I

Dokumentacja konstrukcyjna

Dokumentacja techniczna musi przedstawia¢ konstrukcje, wykonanie i dzialanie wyrobu, podane w sposéb zrozumialy
i umozliwiajacy oceng zgodnosci z wymogami niniejszej dyrektywy.

Dokumentacja zawiera w stopniu wymaganym dla oceny:

— ogdlny opis typu,

— projekty koncepcyjne i rysunki wykonawcze oraz schematy czgsci sktadowych, podzespoléw, ukladéw itd.,

— opisy i objasnienia, konieczne dla zrozumienia wyzej wymienionych dokumentéw, wlacznie z dzialaniem wagi,

— wykaz norm, okreslonych w art. 5, stosowanych w calosci lub cz¢$ciowo, oraz opisy przyjetych rozwiazan w celu
spelnienia zasadniczych wymogéw, gdy nie zostaly zastosowane normy okreslone w art. 5,

— wyniki wykonanych obliczen konstrukcyjnych oraz badan itd.,
— sprawozdania z badan,

— Swiadectwo zatwierdzenia typu WE oraz wyniki odpowiednich testow wag, zawierajgcych czesci identyczne
z zawartymi w projekcie.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ZALACZNIK IV

Wagi podlegajace procedurze oceny zgodnosci WE
Wagi te posiadaja naniesione:

a) — znak zgodno$ci WE, zawierajacy symbol WE, jak okreslono w zalaczniku VI, za ktérym znajduja si¢ dwie
ostatnie cyfry roku, w ktérym zostal umieszczony,

— symbol(e) identyfikacyjny(-¢) jednostki(-ek) notyfikowanej(-ych), ktéra(-¢) dokonala(-y) nadzoru WE lub
legalizacji WE.

Wyzej wymieniony znak i napisy zostaja umieszczone na wadze, wyraznie zgrupowane razem,

=

zielong kwadratowq nalepke o wymiarach co najmniej 12,5 mm x 12,5 mm z nadrukowang duza literg ,M" w
kolorze czarnym;

o

nastepujace napisy:
— numer $wiadectwa zatwierdzenia typu WE, gdzie stosowne,
— znak fabryczny lub nazwa producenta,

— klasa dokladno$ci zamknigta w elipsie lub migdzy dwoma liniami poziomymi, polaczonymi dwoma
polokregami,

— obcigzenie maksymalne w postaci Max...,

— obciazenie minimalne w postaci Min...,

— dzialka legalizacyjna w postaci e =,

oraz, gdzie stosowne:

— numer seryjny,

— dla wag skladajacych si¢ z oddzielnych, ale polaczonych zespoléw: znak identyfikacyjny na kazdym zespole,
— dzialka elementarna, jezeli jest ona rézna od e, w postaci d =...,

— granica zakresu tarowania urzadzenia dodajacego, w postaci T = +...,

— granica zakresu tarowania urzadzenia odejmujacego, jezeli jest on rézny od Max, w postaci T = —.,,
— dzialka elementarna tary, jezeli jest ona rézna od d, w postaci d, =...,

— maksymalne obciazenie bezpieczne, jezeli rozni si¢ od Max, w postaci Lim...,

— szczegllne granice temperatur, w postaci... °C|... °C,

— przelozenie migdzy szalka tadunkows a obcigzeniem.

Wagi posiadajg zapewniong mozliwo$¢ umieszczenia znaku zgodnoSci WE iflub napiséw. Powinno by¢ to tak
rozwigzane, aby bylo niemozliwe usuniecie tego znaku i napiséw bez ich uszkodzenia, oraz by znak oraz napisy
byly widoczne, gdy waga znajduje si¢ w zwyklym polozeniu roboczym.

W przypadku gdy jest stosowana tabliczka znamionowa, powinno by¢ mozliwe jej plombowanie, chyba ze nie
moze by¢ ona usunigta bez uszkodzenia. Jesli tabliczka znamionowa moze by¢ plombowana, powinno by¢
mozliwe umieszczenie na niej znaku kontrolnego.

Napisy Max, Min, e, d, przedstawione sg rowniez w poblizu miejsca wySwietlania wyniku, jezeli nie zostaly one
tam juz umieszczone.

Kazde urzadzenie pomiarowe obciazenia, ktore jest, albo moze by¢, podiaczone do jednego lub wigcej pomostéw
powinno mie¢ odpowiednie napisy, odnoszace si¢ do tych pomostow.
Inne wagi

Inne wagi muszg posiadaé naniesione:
— znak fabryczny lub nazwe producenta,

— obciazenie maksymalne w postaci Max...

Wagi te moga nie mie¢ nalepek, przewidzianych w ppkt 1.1 lit. b).

Symbol ograniczonego stosowania okreslony w art. 12

Symbol ten utworzy duza litera ,M”, drukowana w kolorze czarnym na czerwonym tle o powierzchni kwadratowej
co najmniej 25 mm x 25 mm, z dwoma przecinajacymi si¢ przekatnymi, tworzacymi krzyz.
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ZALACZNIK V

Ponizej podane zostaly minimalne kryteria, ktére maja by¢ stosowane przez Panstwa Czlonkowskie przy wyznaczaniu
organéw do wykonywania zadan, wchodzacych w zakres procedu, okreslonych w art. 8.

1. Organy dysponujg niezbednym personelem, Srodkami oraz wyposazeniem.
2. Personel posiada kompetencje techniczne oraz rzetelno$¢ zawodowa.

3. Organy pracuja niezaleznie od wszelkich $rodowisk, grup lub oséb bezposrednio albo posrednio zainteresowanych
wagami nieautomatycznymi w zakresie wykonywania testow, przygotowywania sprawozdan, wydawania Swiadectw
oraz nadzoru, wymaganych przez niniejsza dyrektywe.

4. Personel przestrzega tajemnicy zawodowej.
5. Organy posiadaja wykupiona polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej, jesli odpowiedzialno§¢ cywilna tych

organéw nie jest ponoszona przez Pafistwo na mocy prawa krajowego.

Spelnienie warunkéw wymienionych w pkt 1 i 2 poddawane jest okresowemu sprawdzeniu przez Pafstwa Czlonkow-
skie.

ZALACZNIK VI




