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Offentliggørelsen af referencen vedrørende instrumenter til måling af andre væsker end vand (MI-005) i 
henhold til OIML R117 fra 1995 ( 2 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne 
meddelelse. EF-typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbage
trækningen heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af 
markedsføringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende automatiske opsamlingsvægte (MI-006-II) i henhold til OIML 
R51-1 fra 2006 ( 3 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. EF- 
typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen 
heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markeds
føringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende automatiske gravimetriske påfyldningsanordninger (MI-006-III) i 
henhold til OIML R61-1 fra 2004 ( 4 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne 
meddelelse. EF-typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbage
trækningen heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af 
markedsføringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende diskontinuerlige summationsvægte (MI-006-IV) i henhold til 
OIML R107-1 fra 1997 ( 5 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. 
EF-typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen 
heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markeds
føringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende kontinuerlige summationsvægte (MI-006-V) i henhold til OIML 
R50-1 fra 1997 ( 6 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. EF- 
typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen 
heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markeds
føringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende automatiske jernbanebrovægte (MI-006-VI) i henhold til OIML 
R106-1 fra 1997 ( 7 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. EF- 
typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen 
heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markeds
føringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type. 

Offentliggørelsen af referencen vedrørende gasanalysatorer til udstødningsgas (MI-010) i henhold til OIML 
R99 fra 2000 ( 8 ) trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. EF- 
typeafprøvningsattester, der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen 
heraf, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markeds
føringen eller ibrugtagningen af instrumenter af denne type.
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Offentliggørelsen af referencen vedrørende gasmålere (MI-002) i henhold til OIML R137-1 fra 2006 ( 1 ) 
trækkes tilbage 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. EF-typeafprøvningsattester, 
der er udstedt på grundlag af det normative dokument inden tilbagetrækningen heraf, forbliver gyldige indtil 
udløbet af deres gyldighedsperiode uden nogen begrænsning af markedsføringen eller ibrugtagningen af 
instrumenter af denne type.
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